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Anexo 1 PPT. 
Secuencias y parámetros descritos para la ejecución del servicio. 

 
La acreditación de todos estos criterios se ha de realizar por medio de la hoja de revisión 
de la máquina, o la ficha técnica en la que se justifique que es compatible con todas las 
características que se establecen, en caso de no disponer ninguno de estos dos 
documentos será necesario que se acredite el análisis de la compatibilidad de las 
secuencias. 

 

 
 
 
 

Firmado, 
 
 

Concepto 
Marcar con una “x” 

Observaciones 
Sí No 

Imagen estructural T1-weighted: 
tamaño de vóxel 0.9x0.9x1 mm³, 
TR/TE=2300/3 ms 

  Aportar documentación que acredite que es 
compatible con estos datos 

Imagen funcional en estado de 
reposo (resting-state fMRI): 
tamaño de vóxel 3x3x4 mm³, 
TR/TE=2000/29ms, aceleración 
GRAPPA, 400 repeticiones 

   Aportar documentación que acredite que 
es compatible con estos datos 

Imagen ponderada en difusión: 
tamaño de vóxel 2x2x2 mm³, 
TR/TE=8600/97 ms, 30 
direcciones de gradiente, b-
value=800 s/mm² 

   Aportar documentación que acredite que 
es compatible con estos datos 

Imagen funcional con tarea n-
back: tamaño de vóxel 2x2x2 mm³, 
TR/TE=1500/37 ms, 341 
repeticiones 

   Aportar documentación que acredite que 
es compatible con estos datos 

Imagen funcional con tarea de 
memoria verbal: tamaño de vóxel 
2x2x2 mm³, TR/TE=1500/37 ms, 
380 repeticiones 

   Aportar documentación que acredite que 
es compatible con estos datos 


