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Clàusula 1ª. Objecte de la licitació. 
 
L’objecte del present plec és la contractació d’un servei de manteniment a tot risc – pel 
manteniment preventiu programat i de reparació per les màquines ubicades a diferents 
espaïs de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR d’ara 
en endavant). 
 
Manteniment tot risc, inclou tota la mà d'obra que necessiten els equips tant per al 
manteniment preventiu com per al manteniment correctiu, i inclou a més les peces que 
s'hagin de substituir. 
 
A més el manteniment tècnic legal, inclou la mà d'obra, desplaçaments i dietes dels tècnics 
la empresa i dels tècnics de l'entitat de control (OCA), si escau, per realitzar totes les 
inspeccions periòdiques (Nivell A, Nivell B i Nivell C) que necessiten els recipients a pressió 
dels esterilitzadors de vapor de la marca Matachana (càmera i generador vapor) segons el 
Reglament d'Equips a pressió vigent.  
 
Equips subjectes al present contracte de manteniment preventiu programat i de reparació 
a tot risc: 
 
Serveis Generals i Infraestructures:  

- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Mediterrània, planta baixa 
- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Collserola, planta baixa 
- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Principal, planta soterrani, Sala 

esterilització. 
- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Principal, planta soterrani, espai 

Bioseguretat NCB3. 
 
Unitat de Cirurgia Experimental: 

- Rentadora desinfectadora. Ubicat a l’Edifici Mediterrània, planta baixa. 
- Rentaracks de conills. Ubicat a l’Edifici Principal, planta soterrani. 
- Rentadora desinfectadora. Ubicada a l’Edifici Principal, planta soterrani. 

 
No es considera convenient la divisió de l’objecte del contracte en lots, atès que 
l’adjudicació a un únic licitador facilitarà la correcta execució de la prestació del servei des 
d’un punt de vista tècnic i organitzatiu. La divisió en lots suposaria fer l’execució del 
contracte excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic, o que la necessitat 
de coordinar als diferents contractistes per als diversos lots podria comportar greument el 
risc de soscavar l’execució adequada del contracte.  
 
*** El servei ha de complir amb tots els requeriments legals en el moment de la contractació, 
i durant tota la vigència del contracte. 
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Clàusula 2ª. Pressupost màxim de licitació i Valor Estimat. 
 
En aquesta licitació el valor estimat del contracte i el pressupost màxim de licitació no 
coincideixen. 
 
El pressupost total màxim, relatiu als 2 anys inicials del contracte, s’estableix en “TRENTA-
NOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU MIL EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS” 
(39.469,90€), al qual, si se li suma l’import de “VUIT-MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT 
EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS” (8.288,68€) corresponent a l’IVA, suma un total 
de “QUARANTA-SET MIL SET CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-
VUIT CÈNTIMS” (47.758,58€). 
 
Així doncs, el pressupost màxim anual de la present licitació es diferenciarà de forma 
anual, per als quatre anys, de la següent manera: 
 

 
Aquests preus podran ser millorats pel licitador en la seva oferta econòmica-Sobre C. 
 
Atesa la periodicitat precisada per cada aparell i equip, el trasllat a les noves instal·lacions 
de l’edifici Principal i els preus unitaris establerts, s'estableix que els pressupostos anuals 
del servei de manteniment preventiu, per al tercer, quart i cinquè any, en cas de prorroga 
(2+1+1+1), són: 
 

Ubicació Equip/Model Nº Sèrie
PREU 1ER 

ANY
PREU 2N 

ANY
PREU 3ER 

ANY
PREU 4RT 

ANY
PREU  5E 

ANY

Mediterrània

ESTERILITZA
DOR A 

VAPOR 1006 
V-1

E-019793 2 3.775,60 €

Mediterrània
LAVADORA 
MOD. 1400 

UP
L-000458 2 1.191,25 € 1.226,99 €

Collserola

ESTERILITZA
DOR A 

VAPOR 1006 
E-1

E-026337 2 5.012,93 € 4.359,92 € 4.490,72 € 6.780,44 € 4.764,20 €

Central 

ESTERILITZA
DOR A 

VAPOR 1006 
V-1l

E-35458 2 2.688,65 € 3.399,53 € 3.501,52 € 3.606,56 € 3.714,76 €

Central

ESTERILITZA
DOR A 
VAPOR  

SC501 V-2l

n/s 2 2.663,17 € 3.313,53 € 3.412,94 € 3.515,32 € 3.620,78 €

Central
LAVADORA 
MAT LD500

78129 2 1.035,98 € 2.217,88 € 2.284,42 € 2.352,95 € 2.423,54 €

Central
RENTARACKS 

ATLANTIS 
EVO 1

931385 2 2.065,12 € 6.519,35 € 6.714,93 € 6.916,38 € 7.123,87 €

TOTAL 18.432,70 € 21.037,20 € 20.404,53 € 23.171,65 € 21.647,15 €

DADES DELS EQUIPS PREU MANTENIMENT A TOT RISC i TECNIC LEGALNº 
revisions/

anuals
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• el pressupost anual de per al tercer any, serà com a màxim de VINT MIL QUATRE-
CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (20.404,53 €) (IVA 
no inclòs).  
  

• el pressupost anual de per al quart any, serà com a màxim de VINT-I-TRES MIL 
CENT SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (23.171,65 €) (IVA 
no inclòs). 
 

• el pressupost anual de per al cinquè any, serà com a màxim de VINT-I-UN MIL 
SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (21.647,15 €) 
(IVA no inclòs). 

 
Finalment, el VALOR ESTIMAT s’estableix en “CENT DOTZE MIL CINC-CENTS 
VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS” (112.587,21 €), al qual, si se li suma 
l’import de “VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-I-
UN CÈNTIMS” (23.643,31 €) corresponent a l’IVA, suma un total de “CENT TRENTA-I-SIS 
MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VIN-I-UN CÈNTIMS” (136.230,52€). 
 

Concepte Import (IVA exclòs) 
Pressupost base de licitació total 
 
 

39.469,90 euros 

Possibles modificacions 7.893,98 euros 

Possible 1ª pròrroga 20.404,53 euros 

Possible 2ª pròrroga 23.171,65 euros 

Possible 3ª pròrroga 21.647,15 euros  

Total 112.587,21 euros 
 
Import establert per modificacions: 
 
S’estableix d’acord a l’article 204 de la L9/2017 la possibilitat de modificar el contracte a 
l’alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de licitació. Import que serà retribuït a 
l’empresa de la mateixa manera i sota les mateixes condicions que regules el present plec, 
prèvia presentació per part de l’adjudicatari de la factura. 
 
Les causes previstes per dur a terme el modificat són les següents: 
 

• Increment de temps a mantenir pels equips ubicats a l’edifici Mediterrània que 
inicialment es preveu una durada de 1 i 2 anys, donat que aquests equips es 
desmantellaran un cop finalitzat el trasllat de l’edifici Mediterrània. Es pot donar el 
cas de que els equips segueixin en funcionament mes temps per causes no 
previstes durant el trasllat de l’edifici. 
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El pressupost s’ha obtingut fent un estudi del volum d’equips a calibrar i validar anualment 
al VHIR en els últims quatre anys, la facturació anterior i els preus de mercat d’aquest 
servei. 
 
En cap cas, el pressupost màxim de licitació serà vinculant, sinó que el VHIR abonarà les 
factures de les prestacions realment executades en base als preus unitaris finalment 
adjudicats.  
 
 
Clàusula 3ª. Durada de la licitació. 
 
El servei objecte del contracte tindrà una duració inicial de dos (2) anys, amb possibilitat 
de prorrogar la prestació del servei per tres (3) anys addicionals, amb un total de cinc (5) 
anys com a màxim (2+1+1+1).  
 
En cas que sigui acordada la pròrroga per part de l’entitat contractant, serà obligatòria pel 
contractista, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP. 
 
El servei començarà a partir de la data que s’estableixi en la formalització del contracte. En 
el cas dels equips ubicats a l’edifici Mediterrània es deixarà de prestar el servei un cop es 
traslladin tots els serveis al nou edifici principal. En el cas dels equips de l’edifici principal 
el servei s’iniciarà quan l’equipament entri realment en funcionament, que obligatòriament 
no ha de coincidir amb la formalització del contracte. 
 
 
Clàusula 4ª. Característiques tècniques del servei. 
 
La Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) precisa de la 
contractació d’un servei Manteniment tot risc, inclou tota la mà d'obra que necessiten els 
equips tant per al manteniment preventiu com per al manteniment correctiu, i inclou a més 
les peces que s'hagin de substituir. 
 
A més el manteniment tècnic legal, inclou la mà d'obres, desplaçaments i dietes dels tècnics 
la empresa i dels tècnics de l'entitat de control (OCA), si escau, per realitzar totes les 
inspeccions periòdiques (Nivell A, Nivell B i Nivell C) que necessiten els recipients a pressió 
dels esterilitzadors de vapor de la marca Matachana (càmera i generador vapor) segons el 
Reglament d'Equips a pressió. Les inspeccions de nivell A. 
 
Els equips ubicats a l’edifici Mediterrània es mantindran fins que es finalitzi el trasllat del 
personal fins al nou edifici principal. 
 
Els equips són de la següent tipologia: 
 

Serveis Generals: 
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- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Mediterrània. (fins a trasllat final) 

Marca: Matachana 
Model: 1006 V-1 
Característiques: 1 porta. Sense generador de Vapor. 
Numero de sèrie: E-019793 
Numero inventari: 1063021 
Ubicació: Sala Neteja 008, planta baixa Ed. Mediterrània 
Any adquisició:2005 

 
- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Collserola. 

Marca: Matachana 
Model: 1006 E-1 
Característiques: 1 porta. Amb generador de Vapor. 
Numero de sèrie: E-026337 
Numero inventari: 1090342 
Ubicació: Sala Neteja 004, planta baixa Ed. Collserola 
Any adquisició: 2010 
 

- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’edifici Principal.  
Marca: Matachana 
Model: 1006 V-1l 
Característiques: 1 porta. Sense generador de Vapor. 
Numero de sèrie: E-35458 
Numero inventari: nova adquisició (no disponible encara) 
Ubicació: Sala Neteja, planta soterrani Ed.Principal 
Any adquisició:2024 

 
Espai Bioseguretat (NCB3): 
 

- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’edifici Principal.  
Marca: Matachana 
Model: SC501 V-2l 
Característiques: 2 portes. Sense generador de Vapor. Especial per espai 
biocontenció BSL3 
Numero de sèrie: nova adquisició (no disponible encara) 
Numero inventari: nova adquisició (no disponible encara) 
Ubicació: Sala Neteja, planta soterrani Ed.Principal 
Any adquisició:2024 

 
ESU 
 

- Rentadora desinfectadora de laboratori. Ubicat a l’Edifici Mediterrània. (fins a 
trasllat final) 
 Marca: Lancer 
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Model: 1400UP 
Característiques: 1 porta. Especial per neteja de biberons 
Numero de sèrie: L-000458 
Numero inventari: S/N 
Ubicació: Sala Neteja ESU, planta baixa Ed. Mediterrània  
Any adquisició:2002 
 

- Rentadora desinfectadora de laboratori. Ubicat a l’Edifici Principal.  
Marca: Matachana 
Model: MAT LD500 
Característiques: 1 porta. Especial per neteja de biberons 
Numero de sèrie: 78129 
Numero inventari: S/N 
Ubicació: Sala Neteja ESU, planta soterrani Ed. Principal 
Any adquisició:2024 
 

- Rentadora de Racks. Ubicat a l’Edifici Principal.  
Marca: Atlantis 
Model: Evo 1 puerta 
Característiques: 1 porta. Especial per neteja de racks per conills. Escalfament amb 
vapor de xarxa, sense generador de vapor.  
Numero de sèrie: 931385 
Numero inventari: S/N 
Ubicació: Sala Neteja ESU, planta soterrani Ed. Principal  
Any adquisició:2024 

 
5.1 Característiques tècniques del Servei de Manteniment 
 
El Servei ha d’incloure la revisió preventiva anual dels equips. Les revisions de 
Manteniment Preventiu consistiran en: 
 

- L’adjudicatari s’ha de comprometre a realitzar 2 visites de manteniment 
preventiu anual a tots els equips objecte d’aquesta licitació. Al final de la revisió 
l’empresa adjudicatària ha de facilitar una etiqueta adhesiva per equip on constin 
les dades de l’equip, la data de realització del manteniment preventiu i la data 
de la propera revisió. Les dates concretes de les visites es coordinaran entre 
l’empresa adjudicatària i la persona que designi el responsable del contracte. 
 

- S’ha d’incloure totes les despeses de mà d’obra, desplaçament del tècnic 
especialista i peces. 

 
- La visita de manteniment preventiu es pactarà amb suficient antelació per no 

comprometre la utilització dels equips per part del personal d’estabulari, 
investigador i auxiliar. El tècnic deixarà l’equip en perfecte estat per començar a 
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treballar un cop finalitzi la revisió. Si aquesta visita s’allargués més d’un dia 
laborable es considerarà una sola visita. 

 
- Un cop acabada la revisió el tècnic entregarà un informe final detallant l’actuació 

feta a cada equip especificant el tipus d’equip, el número de inventari i la 
ubicació. 

 
- En cas que el servei tècnic vingui de fora de Catalunya, no es pagarà ni 

l’allotjament ni el mitjà de transport del tècnic en la seva visita. 
 
- El manteniment preventiu dels equips es realitza a traves de operacions 

periòdiques necessàries pel correcte funcionament dels mateixos: 
 

o Numero de visites mínimes programades/preventives anuals per família 
d’aparells: 
 Esterilització: 2 visites 
 Rentat: 2 visites 

 
El Servei ha d’incloure les reparacions motivades per averia dels equips 

- El servei comprendrà el cost del temps emprat pels tècnics de la empresa i el 
de les peces que es substitueixin. 

- Caldrà oferir un servei tècnic davant una situació d’avís d’avaria el més breu 
possible. 

- El període màxim establert serà de 3 dies laborals des del moment en què 
l’Oficina d’Atenció al Client registra la trucada. 

 
Exclusions: 
 

- Averies en els equips ocasionades per el mal ús o negligència. 
- Per averia, destrucció total o parcial dels equips a conseqüència d’incendis, 

inundacions, cops, caigudes o qualsevol altre tipus de sinistre. 
- Les instal·lacions auxiliars o complementaries a els equips, com poden ser línies 

elèctriques d’alimentació, canonades de vapor, aigua i quadres elèctrics no 
inclosos a la maquinaria. 

 
El Servei ha d’incloure les Inspeccions segons Reglament de Equips de Pressió i les 
Instruccions tècniques complementaries corresponents. 
 
Inspecció de nivell A, en servei (a realitzar i certificar per empresa instal·ladora EIP-2) 

o Comprovació de la documentació dels equips a pressió 
o Inspecció visual de totes les parts sotmeses a pressió, accessoris de seguretat, 

dispositius de control i condicions reglamentàries. 
o Emissió del Certificat d'inspecció corresponent 
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Inspecció de nivell B, fora de servei (a realitzar per empresa instal·ladora EIP-2 i certificar 
per organisme de control de control autoritzat OCA) 

o Consistirà com a mínim en una comprovació de nivell A i en una inspecció visual de 
totes les zones sotmeses a majors esforços i a major corrosió. 

o Obtenció del Certificat, per duplicat, emès per l'OCA 
o Enregistrament en 1 placa corresponent de la data i tipus d'Inspecció realitzada 

 
Inspecció de nivell C, fora de servei (a realitzar per empresa instal·ladora EIP-2 i certificar 
per organisme de control de control autoritzat OCA) 

o Consistirà com a mínim en una inspecció de nivell B 
o Realització de prova hidrostàtica a les condicions i pressions iguals a les de la 

primera prova. 
o Obtenció del Certificat, per duplicat, emès per l'OCA 
o Enregistrament a la placa corresponent de la data i tipus d'inspecció realitzada 

 
Periodicitat de les Inspeccions 
 
La periodicitat de les inspeccions ve indicada en el Reglament d'Equips a Pressió per als 
recipients a pressió (càmeres, digestors, acumuladors, etc) vigent en el moment del 
manteniment i per als equips sotmesos a acció de flama o aportació calorífica (generadors 
i calderes de vapor). 
 
 
Clàusula 5ª.  Condicions generals del servei. 
 
Que l’empresa licitadora sigui un servei tècnic autoritzat pel fabricant i utilitzi peces originals 
en totes les intervencions. S’ha de presentar o bé Certificat emès pel fabricant o bé 
Declaració responsable signada pel licitador en el Sobre UNIC –DOCUMENTACIÓ 
ADMINISTRATIVA I OFERTA ECONÓMICA. En cas de no presentar-les l’empresa 
licitadora quedarà exclosa automàticament. 
 
 
Clàusula 6ª. Ubicació i Horari de prestació del servei. 
 
Ubicació del servei: 
El servei es realitzarà als diferents edificis del VHIR:  

• Edifici Mediterrània (fins a la finalització del trasllat) 
• Edifici Central 
• Edifici Collserola 

 
A mitjans del 2025 està prevista la finalització el trasllat de les instal·lacions de l’Edifici 
Mediterrània al nou Edifici (Edifici Central), actualment en últimes fases de construcció. 
S’avisarà a l’adjudicatari la finalització del manteniment dels equips ubicats a l’Edifici 
Mediterrània un cop finalitzat el trasllat i quan ja no sigui necessari mantenir els equips.  
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Horari del servei: 
El servei haurà de prestar-se dins l’horari següent:  

• Edifici Mediterrània: horari de matí de 8 a 15h 
• Edifici Central: horari de matí de 8 a 15h 
• Edifici Collserola: horari de matí de 8 a 15h 

 
 
Clàusula 7ª. Facturació i pagament.  
 
D’acord a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, de impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el Sector Público, en el seu article 4: “Tots els 
proveïdors que hagin lliurat béns o prestat servei a l'administració pública podran expedir i 
remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligades a l'ús de la factura electrònica i a 
la presentació a través del punt general d'entrada que correspongui...”. 
 
Per tant el contractista facturarà mensualment de manera electrònica el manteniment a 
través de les seves factures corresponents. Els codis DIR3 per poder emetre la factura són 
les següents: 
 

DIR3 OFICINA 
COMPTABLE DIR3 ÒRGAN 

GESTOR DIR3 UNITAT 
TRAMITADORA 

A09006467 

Fundació Hospital 
Universitari Vall 

d'Hebron-Institut de 
Recerca (HUVH IR) 

A09006467 

Fundació 
Hospital 

Universitari Vall 
d'Hebron-Institut 

de Recerca 
(HUVH IR) 

A09006467 

Fundació Hospital 
Universitari Vall 
d'Hebron-Institut 

de Recerca 
(HUVH IR) 

 
S’emetrà una factura mensual del servei prestat i es presentarà al VHIR abans del dia 5 
del mes següent al del servei efectuat. Cada factura emesa haurà de detallar el període al 
qual correspon la mateixa, el número d’albarà, el lloc de recollida i el 
desglossament/descripció de les despeses per concepte (ex. Nombre de contenidors 
retirats de cada tipus, transport, etc), així com indicar les referències “L 2024-061”. En les 
comandes que es realitzaran sota demanda (retirada de residus químics i de residus 
fotogràfics) a la factura hi constarà la mateixa informació que a la facturació mensual. En 
cap cas s’acceptaran factures mixtes amb albarans de diferents edificis de recollida. Cada 
edifici es facturarà per separat. 
 
En cas que l’emissió  de la factura electrònica no sigui viable per raons excepcionals el 
contractista facturarà cada prestació de serveis a través de la seva factura mensual 
corresponent, les quals hauran de ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: 
factures@vhir.org . 
 
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà mitjançant transferència 
bancària, amb venciment 30 dies / data factura. 
 

mailto:factures@vhir.org
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L'entitat contractant realitza el pagament dels serveis una vegada aquests s'hagin realitzat 
de manera parcial o total i una vegada entrada la factura al seu registre. 
 
D'acord amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d'una part o de 
la totalitat del preu del contracte. 
 
En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió de preus per cap concepte. 
 
El VHIR únicament abonarà a l’adjudicatari els serveis efectivament prestats, sense que en 
cap cas el VHIR estigui obligat a esgotar el valor estimat del contracte/pressupost de licitació. 
 
Les dades fiscals que caldrà fer constar a la factura són: 
 

FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON - INSTITUT DE 
RECERCA 
Serveis Generals i Infraestructures 
CIF: G-60594009 
Passeig Vall d’Hebron, 119-129 
08035 Barcelona 

 
En cas que la factura no s'emeti d'acord amb els criteris establerts i referenciats a l'inici de 
la present clàusula, no es procedirà al pagament de la mateixa i quedarà retinguda fins que 
no s'indiqui correctament les dades sol·licitades. 
 
En cas de la facturació electrònica aquesta serà rebutjada fins que aquesta no s'indiqui 
correctament les dades sol·licitades. 
 
Una vegada que el contracte acabi, incloses les pròrrogues que es puguin formalitzar, el VHIR 
únicament acceptarà factures emeses amb data posterior a la finalització sempre que en el 
detall de la mateixa el període d'execució de les mateixes es trobi dins del terme de la licitació. 
 
En cas que la factura s'emeti amb posterioritat a la finalització del contracte i atenent a l'indicat 
en el paràgraf anterior, el VHIR únicament abonarà factures que s'emetin dins dels dos (2) 
mesos posteriors a la finalització d'aquest. 
 
 
Clàusula 8ª.Responsable del contracte.  
 
El responsable del contracte és el Sr. Isaac Rodriguez García, Cap de la Unitat de Serveis 
Generals i d’Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de 
Recerca (VHIR), a qui li correspondrà bàsicament, entre d’altres, les funcions de gestió i 
supervisió del servei contractat, conformar la facturació que emeti el servei; seguiment, 
control i dictat de les instruccions necessàries per la bona execució del contracte; 
determinar si la prestació realitzada s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva 
execució i compliment i recepció del contracte a la seva finalització, i donar compliment a 
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les obligacions assumides per la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de 
Recerca (VHIR) en aquest contracte. 
 
 
Clàusula 9ª. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat 
Intel·lectual i Industrial 
 
Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, 
protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l’empresa que resulti 
adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no 
donar la informació i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol ús no previst en el 
present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat.  
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, 
haurà de fer extensives als empleats que adscrigui al servei, les obligacions contingudes i 
assumides per l’empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat, propietat 
intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y 
confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement. 
 
S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim establert 
en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d’aplicació i per a la seva 
explotació a través de qualsevol format i/o modalitat d’explotació, tots els drets, inclosos 
els d’explotació sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, procediment, idea, 
tècnica, dibuix, disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial 
generat, plantejat o adquirit com a conseqüència de la tasca desenvolupada per l’empresa 
adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació (en endavant, 
“Propietat Intel·lectual i/o Industrial”), i que derivin directa o indirectament de la relació entre 
VHIR i l’empresa adjudicatària pel contracte que es derivi del present procediment de 
licitació. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol 
altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat Industrial 
i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del contracte que es 
derivi del present procediment de licitació.  
 
En el supòsit de que l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 
procediment de licitació descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat 
intel·lectual o industrial, s’entendrà que l’esmentat descobriment o desenvolupament 
constitueix informació confidencial del VHIR. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure 
discreció del VHIR, per a permetre l’acreditació de la titularitat del VHIR o l’adequada 
protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o 
de qualsevol tercer designat per aquest. 
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L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i 
explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la 
execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació.  
 
 
Clàusula 10ª. Criteris d’adjudicació.  
 

1. Criteris avaluables amb fórmules automàtiques Màxim 100 punts 
- Oferta econòmica Màxim 80 punts 
- Criteris d’avaluació automàtics Màxim 20 punts 

10.1 Criteris avaluables amb fórmules automàtiques........................(MÀXIM 100 punts) 
 
OFERTA ECONÒMICA..............................................................................FINS 80 PUNTS 
 

 

Pv = �1 − �
Ov − Om 

IL
� x �

1
VP
��  x P 

 
 

 
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar 
P = Punts criteri econòmic 
Om = Oferta Millor 
Ov = Oferta a Valorar 
IL = Import de Licitació 
VP = Valor de ponderació = 1 
 
*Si després d'haver aplicat la fórmula automàtica a una oferta presentada, el valor resultant 
és negatiu, se li assignaran directament zero (0) punts de la part econòmica. 
 
 
Funcionament per arribar a l’aplicació de la fórmula: 
1) Es sumaran els preus unitaris oferts per tots els manteniments previst als anys 1 i 2 (el 
contracte inicial) 
2) Al resultat del sumatori anterior s’aplicarà la fórmula descrita en aquest apartat. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS ................................................ FINS 20 PUNTS 
 
Els licitadors marcaran els criteris de avaluació automàtics en l’Annex núm. 1 del PCAP 
que hauran d’aportar en el Sobre Únic, juntament amb la documentació que ho acrediti: 
 

• Reducció del termini de resposta ........................................................ fins a 10 punts 
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o Reducció 24 hores (5 punts) 
o Reducció 48 hores (10 punts) 

 
• Realització de formacions anuals al personal sobre l’ús dels equips i les mesures 

de seguretat dels mateixos ............................................................................ 3 punts 
 

• Increment de les visites preventives a 3 anuals.............................................. 7 punts 
 

 
Barcelona, a data de la signatura digital 

 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ                                                                                                                      
Dra. Begoña Benito Villabriga 
Directora 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 


	PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
	UClàusula 1ª. Objecte de la licitació.
	L’objecte del present plec és la contractació d’un servei de manteniment a tot risc – pel manteniment preventiu programat i de reparació per les màquines ubicades a diferents espaïs de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Rece...
	Manteniment tot risc, inclou tota la mà d'obra que necessiten els equips tant per al manteniment preventiu com per al manteniment correctiu, i inclou a més les peces que s'hagin de substituir.
	A més el manteniment tècnic legal, inclou la mà d'obra, desplaçaments i dietes dels tècnics la empresa i dels tècnics de l'entitat de control (OCA), si escau, per realitzar totes les inspeccions periòdiques (Nivell A, Nivell B i Nivell C) que necessit...
	Equips subjectes al present contracte de manteniment preventiu programat i de reparació a tot risc:
	Serveis Generals i Infraestructures:
	- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Mediterrània, planta baixa
	- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Collserola, planta baixa
	- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Principal, planta soterrani, Sala esterilització.
	- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Principal, planta soterrani, espai Bioseguretat NCB3.
	Unitat de Cirurgia Experimental:
	- Rentadora desinfectadora. Ubicat a l’Edifici Mediterrània, planta baixa.
	- Rentaracks de conills. Ubicat a l’Edifici Principal, planta soterrani.
	- Rentadora desinfectadora. Ubicada a l’Edifici Principal, planta soterrani.
	No es considera convenient la divisió de l’objecte del contracte en lots, atès que l’adjudicació a un únic licitador facilitarà la correcta execució de la prestació del servei des d’un punt de vista tècnic i organitzatiu. La divisió en lots suposaria ...
	*** El servei ha de complir amb tots els requeriments legals en el moment de la contractació, i durant tota la vigència del contracte.
	UClàusula 2ª. Pressupost màxim de licitació i Valor Estimat.
	Així doncs, el pressupost màxim anual de la present licitació es diferenciarà de forma anual, per als quatre anys, de la següent manera:
	UAquests preus podran ser millorats pel licitador en la seva oferta econòmica-Sobre CU.
	UImport establert per modificacions:
	S’estableix d’acord a l’article 204 de la L9/2017 la possibilitat de modificar el contracte a l’alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de licitació. Import que serà retribuït a l’empresa de la mateixa manera i sota les mateixes condicions qu...
	Les causes previstes per dur a terme el modificat són les següents:
	 Increment de temps a mantenir pels equips ubicats a l’edifici Mediterrània que inicialment es preveu una durada de 1 i 2 anys, donat que aquests equips es desmantellaran un cop finalitzat el trasllat de l’edifici Mediterrània. Es pot donar el cas de...
	UClàusula 3ª. Durada de la licitació.
	El servei objecte del contracte tindrà una duració inicial de dos (2) anys, amb possibilitat de prorrogar la prestació del servei per tres (3) anys addicionals, amb un total de cinc (5) anys com a màxim (2+1+1+1).
	En cas que sigui acordada la pròrroga per part de l’entitat contractant, serà obligatòria pel contractista, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP.
	El servei començarà a partir de la data que s’estableixi en la formalització del contracte. En el cas dels equips ubicats a l’edifici Mediterrània es deixarà de prestar el servei un cop es traslladin tots els serveis al nou edifici principal. En el ca...
	UClàusula 4ª. Característiques tècniques del servei.
	La Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) precisa de la contractació d’un servei Manteniment tot risc, inclou tota la mà d'obra que necessiten els equips tant per al manteniment preventiu com per al manteniment correct...
	A més el manteniment tècnic legal, inclou la mà d'obres, desplaçaments i dietes dels tècnics la empresa i dels tècnics de l'entitat de control (OCA), si escau, per realitzar totes les inspeccions periòdiques (Nivell A, Nivell B i Nivell C) que necessi...
	Els equips ubicats a l’edifici Mediterrània es mantindran fins que es finalitzi el trasllat del personal fins al nou edifici principal.
	Els equips són de la següent tipologia:
	UServeis Generals:
	- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Mediterrània. (fins a trasllat final)
	Marca: Matachana
	Model: 1006 V-1
	Característiques: 1 porta. Sense generador de Vapor.
	Numero de sèrie: E-019793
	Numero inventari: 1063021
	Ubicació: Sala Neteja 008, planta baixa Ed. Mediterrània
	Any adquisició:2005
	- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Collserola.
	Marca: Matachana
	Model: 1006 E-1
	Característiques: 1 porta. Amb generador de Vapor.
	Numero de sèrie: E-026337
	Numero inventari: 1090342
	Ubicació: Sala Neteja 004, planta baixa Ed. Collserola
	Any adquisició: 2010
	- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’edifici Principal.
	Marca: Matachana
	Model: 1006 V-1l
	Característiques: 1 porta. Sense generador de Vapor.
	Numero de sèrie: E-35458
	Numero inventari: nova adquisició (no disponible encara)
	Ubicació: Sala Neteja, planta soterrani Ed.Principal
	Any adquisició:2024
	UEspai Bioseguretat (NCB3):
	- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’edifici Principal.
	Marca: Matachana
	Model: SC501 V-2l
	Característiques: 2 portes. Sense generador de Vapor. Especial per espai biocontenció BSL3
	Numero de sèrie: nova adquisició (no disponible encara)
	Numero inventari: nova adquisició (no disponible encara)
	Ubicació: Sala Neteja, planta soterrani Ed.Principal
	Any adquisició:2024
	UESU
	- Rentadora desinfectadora de laboratori. Ubicat a l’Edifici Mediterrània. (fins a trasllat final)
	Marca: Lancer
	Model: 1400UP
	Característiques: 1 porta. Especial per neteja de biberons
	Numero de sèrie: L-000458
	Numero inventari: S/N
	Ubicació: Sala Neteja ESU, planta baixa Ed. Mediterrània
	Any adquisició:2002
	- Rentadora desinfectadora de laboratori. Ubicat a l’Edifici Principal.
	Marca: Matachana
	Model: MAT LD500
	Característiques: 1 porta. Especial per neteja de biberons
	Numero de sèrie: 78129
	Numero inventari: S/N
	Ubicació: Sala Neteja ESU, planta soterrani Ed. Principal
	Any adquisició:2024
	- Rentadora de Racks. Ubicat a l’Edifici Principal.
	Marca: Atlantis
	Model: Evo 1 puerta
	Característiques: 1 porta. Especial per neteja de racks per conills. Escalfament amb vapor de xarxa, sense generador de vapor.
	Numero de sèrie: 931385
	Numero inventari: S/N
	Ubicació: Sala Neteja ESU, planta soterrani Ed. Principal
	Any adquisició:2024
	5.1 Característiques tècniques del Servei de Manteniment
	El Servei ha d’incloure la revisió preventiva anual dels equips. Les revisions de Manteniment Preventiu consistiran en:
	- L’adjudicatari s’ha de comprometre a realitzar 2 visites de manteniment preventiu anual a tots els equips objecte d’aquesta licitació. Al final de la revisió l’empresa adjudicatària ha de facilitar una etiqueta adhesiva per equip on constin les dade...
	- S’ha d’incloure totes les despeses de mà d’obra, desplaçament del tècnic especialista i peces.
	- La visita de manteniment preventiu es pactarà amb suficient antelació per no comprometre la utilització dels equips per part del personal d’estabulari, investigador i auxiliar. El tècnic deixarà l’equip en perfecte estat per començar a treballar un ...
	- Un cop acabada la revisió el tècnic entregarà un informe final detallant l’actuació feta a cada equip especificant el tipus d’equip, el número de inventari i la ubicació.
	- En cas que el servei tècnic vingui de fora de Catalunya, no es pagarà ni l’allotjament ni el mitjà de transport del tècnic en la seva visita.
	- El manteniment preventiu dels equips es realitza a traves de operacions periòdiques necessàries pel correcte funcionament dels mateixos:
	o Numero de visites mínimes programades/preventives anuals per família d’aparells:
	 Esterilització: 2 visites
	 Rentat: 2 visites
	El Servei ha d’incloure les reparacions motivades per averia dels equips
	- El servei comprendrà el cost del temps emprat pels tècnics de la empresa i el de les peces que es substitueixin.
	El Servei ha d’incloure les Inspeccions segons Reglament de Equips de Pressió i les Instruccions tècniques complementaries corresponents.
	UInspecció de nivell AU, en servei (a realitzar i certificar per empresa instal ladora EIP-2)
	o Comprovació de la documentació dels equips a pressió
	o Inspecció visual de totes les parts sotmeses a pressió, accessoris de seguretat, dispositius de control i condicions reglamentàries.
	o Emissió del Certificat d'inspecció corresponent
	UInspecció de nivell BU, fora de servei (a realitzar per empresa instal ladora EIP-2 i certificar per organisme de control de control autoritzat OCA)
	o Consistirà com a mínim en una comprovació de nivell A i en una inspecció visual de totes les zones sotmeses a majors esforços i a major corrosió.
	o Obtenció del Certificat, per duplicat, emès per l'OCA
	o Enregistrament en 1 placa corresponent de la data i tipus d'Inspecció realitzada
	UInspecció de nivell CU, fora de servei (a realitzar per empresa instal ladora EIP-2 i certificar per organisme de control de control autoritzat OCA)
	o Consistirà com a mínim en una inspecció de nivell B
	o Realització de prova hidrostàtica a les condicions i pressions iguals a les de la primera prova.
	o Obtenció del Certificat, per duplicat, emès per l'OCA
	o Enregistrament a la placa corresponent de la data i tipus d'inspecció realitzada
	UClàusula 6ª. Ubicació i Horari de prestació del servei.
	UClàusula 7ª. Facturació i pagament.
	D’acord a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, de impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Público, en el seu article 4: “Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat servei a l'administració pú...
	En cas que l’emissió  de la factura electrònica no sigui viable per raons excepcionals el contractista facturarà cada prestació de serveis a través de la seva factura mensual corresponent, les quals hauran de ser enviades a la següent adreça de correu...
	Les dades fiscals que caldrà fer constar a la factura són:
	Clàusula 10ª. Criteris d’adjudicació.
	10.1 Criteris avaluables amb fórmules automàtiques........................(MÀXIM 100 punts)

	OFERTA ECONÒMICA..............................................................................FINS 80 PUNTS
	Pv=,1−,,Ov−Om -IL..x ,,1-VP... x P
	*Si després d'haver aplicat la fórmula automàtica a una oferta presentada, el valor resultant és negatiu, se li assignaran directament zero (0) punts de la part econòmica.
	CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS ................................................ FINS 20 PUNTS
	Els licitadors marcaran els criteris de avaluació automàtics en l’Annex núm. 1 del PCAP que hauran d’aportar en el Sobre Únic, juntament amb la documentació que ho acrediti:
	 Realització de formacions anuals al personal sobre l’ús dels equips i les mesures de seguretat dels mateixos ............................................................................ 3 punts
	 Increment de les visites preventives a 3 anuals.............................................. 7 punts
	Barcelona, a data de la signatura digital
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